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Gebrauchsanweisung

Dieses Schlauchsystem ist konzipiert fiir:

= Den Einsatz am Patienten mit Beatmungsgeraten von
ResMed

« Den Einsatz am Patienten Das Schlauchsystem ist
nicht zur Reinigung vorgesehen und muss nach einer
Kontamination entsorgt werden. Andernfalls ist die Funktion
nicht gewahrleistet.

Vor dem Anschiuss an den Patienten:

1. Den Zustand aller Anschliisse des Schlauc

Uberprifen.

2. Das Schlauchsystem durch glelchzemges Driicken
und Drehen an das Beatmungsgerét anschiieBen, um die
Anschlilsse ordnungsgemaf miteinander zu verbinden.
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Istruzioni per I'uso 5

Questo circuito & indicato per:

« ['utilizzo con ventilatori ResMed;

« l'uso su un solo pamant%i?'

It circuito non deve essere pulito, ma deve essere smaltito
se viene contaminato o se non funziona correttamente.
Prima del collegamento al paziente:

1. Controllare la condizione-di tutti i collegamenti det
circuito. .

2. Collegare il circuito al ventilatore con una manovra a
spinta e rotazione in modo che i collegamenti siano ben
saldi. kg

3. Verificare che il circuito non presenti perdite o ostruzioni.
4. Rimuovere il cappuccio di sicurezza rosso dal

3. Das Schlauchsystem auf Lecks und \ )

paziente.

berpriifen.
4. Die rote Sicherheitskappe vom Patientenanschiuss
entfernen.

5. Uberpriifen, ob das Exk
funktioniert.

Instrucciones de uso.

El circuito esta indicado para:

» Uso con ventiladores ResMed;

* Uso en un solo paciente.

El circuito no debe limpiarse y debe desecharse si se
contamina o si no funciona corretamente.

Antes de su conexion al paciente:

1. Compruebe el estado de todas las conexiones en el
circuito.

2. Conecte el circuito al ventilador mediante una accion
de empuje y giro para asegurarse de que las conexiones
estén seguras.

3. Compruebe que no haya fugas ni obstrucciones en el
circuito. .

4, Retire la tapa de seguridad roja de la conexién del
paciente.

5. Compruebe que la valvula de exhalacién funcione
correctamente.

Instrugoes de utilizagio

Este circuito destina-se a:

« utilizagdo com ventiladores da ResMed;

- utilizagdo em um s6 paciente.

0 circuito néo deve ser limpo e deve ser eliminado caso
seja contaminado ou ndo funcione corretamente.

Antes de ligar ao paciente:

1. Verifique o estado de fodas as ligagtes no circulto

2. Ligue o circuito ao ventilador um

de empurrar e torcer para assegurar que as ligagges
estejam bem fixas.

3. Verifique a existéncia de fugas e oclus&o no circuito.
4. Retire a tampa de seguranga vermelha da ligagéo do
paciente.

5. Certifique-se de que a valvula de exalagdo esteja
funcionando corretamente.

il or E10

5 Verificare che la valvola di espirazione funzioni
correttamente.

Gebruiksaanwijzing
Dit circuit is bedoeld voor F
+ Gebruik met ResMed beademingsapparaten.
« Voor gebruik bij één patiént.
Het cireuit is niet bedoeld om te worden gereinigd en moet
worden wegg! pen het verc inigd raakt of
als het niet naar behoren functioneert.
Voordat u het circuit aansluit op de patiént:
1. Controleer de toestand van alle verbindingen in het
circuit.

pparaten:
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hévittas, jos se kontaminoituu tai jos se ei toimi kunnolla.
Ennen potilaaseen liittamista:

1. Tarkista kaikkien letkuston litosten kunto.

2. Kytke letkusto ventilaattoriin tyontéen ja kaéntéien seka
varmista, ettd litokset ovat pitavia.

3. Tarkista mahdolliset piirin vuodot ja tukokset.

Instrukcja uzytkowania

Przeznaczenie obwodu:

« do uzytku z respiratorami ResMed,

- do uzytku u jednego pacjenta.

Obwod nie jest przeznaczony do czyszczenia. W przypadku

4. Poista punainen turvakorkki potilasliitinnasta. szczenia lub nieprawidlowego dziatania nalezy go
5. Tarkista, etta uloshengitysventtiili toimii oikein. zutylizowaé.
Przed podigczeniem do pacjenta:
Bruksanvisning 1. Sk stan ystkich pota obwodu.

Denna krets &r avsedd for:
« anvandning med ResMed ventilatorer

2. Podtgczyé obwdd do resplratom weiskajac i
przekrecajgc przewody, aby upewnic sig, Ze sg prawidiowo

« anvindning p en patient. zamocowane.
Kretsen &r inte avsedd att rengdras och bér kasseras om 3. Sprawdzi¢ obwéd pod katem nieszczelnosci i
den blir kontaminerad eller om den inte fungerar korrekt. niedroznosci.

Fére anslutning till patient: 4. Zdjaé zatyczke bezpieczenstwa ze ztgcza pacjenta.
1. Kontrollera att alta anslutningar i kretsen &r i gott skick. 5. i€, czy zawér wydechowy dziata prawi .

2. Anslut kretsen till ventilatorn genom att trycka och vrida -
or att tillférsékra att anslutningarna sitter sékert. WHCTPYKUMA NO IKCNNyaTauuu
KoHTyp npegHasHaveH ons:

3. Kontrollera kretsen for lackage och ocklusion.
4. Avlagsna det roda skyddslocket frén patientanslutningen.  + ucrionb3aosaHus ¢ AbIxaTenbHbIMU annapatamn ResMed;
* 0AHOPa30BOrO UCTIOMNbL3IOBAHUS.

5. Kol att korrekt

KOHTYp He NpeaHasHaqeH 4R O4UCTKY 1 AOMKEH
Brugsanvisning y poBaTLCS NOGHE 3arp vnu e cnyuae
Denne kreds er beregnet til: BC HUS p CTei PN UCTIoNS:

« Anvendelse med ResMed respiratorer.

« Anvendelse til én patient.

Kredsen er ikke beregnet fil at biive rengjort og skal
bortskaffes, hvis den bliver kontamineret, eller hvis den ikke

Mepen noAKIOUEHUEM K NALMEHTY:
1. MpoBsepbTe COCTOAHNE BCEX COBAUHEHNN B KOHTYPe.
2. Nop KOHTYP K At oMY Y
Eit ur , 4TOGb by b

2 Sluit het cyult met een drukkende en draaiend

aaf op het bead om ervoar te
zorgen dat de aansluitingen stevig vastzitten. :
3. Controleer het circuit op lekkage en verstoppingen.
4. Verwijderhet rode veiligheidskapje van de
patiéntaansluiting.
5. C leer of de ui p naar

Instruksjoner for bruk

Denne kretsen er beregnet for:

« bruk med ResMed ventilatorer

« bruk pa én pasient

Denne kretsen skal ikke rengjares. Den skal kastes hvis
den blir kontaminert eller ikke fungerer som den skal.
For tilkobling tif pasienten:

1. Kontroller tilstanden il alle koblinger i kretsen.,

2. Koble kretsen til ventilatoren ved & skyve og vri, for &
sikre at den blir forsvarlig festet. )

3. Farsikre deg om at kretsen ikke lekker og eller har
okklusjoner,

4. Fjern den rade sikkert frap blingen.
5. Kontroller at ekspirasjonsventilen fungerer som den ska!

werkt.

Kiyttdohjeet
Tama letkusto on tarkoitettu kaytettavaksk:
« kanssa; ) '
« yhdelle potilaalle.
Letk eiole

i ja se pitdd

korrekt.

Inden tilslutning fil patienten:

1. Kontrollér tilstanden pa alle tilslutninger i kredsen.

2. Tilslut kredsen til respiratoren ved at skubbe og dreje
tilslutningerne for at sikre, at de forsvarligt bliver fastgjort.
3. Kontrollér kredslabet for lzekage og okklusion.

4. Fjern den rade sikkerhedshastte fra patientti:

5. Kontrollér, at ekspirationsventilen fungerer korrekt.

€10 NONOXeHHe.
3. lMpoBepsTe KOHTYP Ha NPEAMET YTeueK i 3aKyropUBaHUA.
4. YganuTe KpacHbIf 3aLLUTHLIA KONNa4oK ¢ mecta
COEAUHEHUA C NaLUUEHTOM.

5. MNposepsTe NpaBunbHoe (YHKUMOHMPOBaHWE KnanaHa
BHIAOXA.

Navod k pouziti
Tento obvod je uréen k:
« poutzitf s ventilatory ResMed,
» pouziti pouze u jednoho pacienta.
pokud dojde k jeho kontaminaci nebo
sprag:né . Zikviduite jej.
Pfed napojenim’na pacienta:
1. Zkontrolujte stav vSech spojli v obvodu.
2. Napojte obvod K ventilatoru (nasazenim kontaktu a
olgtenim) a zajistéte; aby spoje byly dobie utaZeny:
f’B’g Zkontrolujté, 'zda’nedochézi k prosakovani nebo zda
neni abvod zablokovan.
4. Odstr &erveny bezped
pacienta.
5. Zkontrolujete, Ze vydechovy ventil funguje spravné.

OBnyieg xpong
To kikAwpa autd TTpoopileta yia:
« Xpiion pe avamveuoTiipeg ResMed
» Xprion ot évav Povo aoBeviy.
To KUKAwpa Sev TPOOPIZETAN YIT V& UTTOKEITAI OE
KkaBapiopd Kal TTPETTEI VA CITOPPITITETAN sq)écov HOoAUVBE]
1} Sev AgiToupyei owoTd.
Mpiv T o0vBean pe Tov agBeve:
1. EAéyEre MV KaTAoTAON GAWV TWV GUVBECEWY TOU
KUKADPaATOS.
2. TuvdéoTe TO KUKAWHA {E TOV QVATIVEUOTIiPA, HE WBhon
Kal TTEPICTPOPR, (OTE va SIAoPANIDETE TNV QOPAALIa TWV.
OUVBECEWVY. ol
3. EAéy&Te To KOKAWUG yIa Slappor) ko amrdepath.
4. ByaATe To KOKKIVO Tipa aopaleiag awd T ouvBeon
aaBevoug.
5. EAéySre av n Bul\ﬁuau eKTIVOriG AsiToupyei owoTd.

i kryt z napojeni

Hasznalati utasitas
A légzaker i h aké 6:
* ResMed Skkel val6 t
« egyszer hasznélatos.
A légzOkort nem szabad tisztitani. Amint beszennyezddik

0z, -



